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V'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
| - 15/07/2016 - 0076662

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

QOggetto Riparazione frigorifero
Impianto Laboratorio CIS Foggia
u.T. Foggia

Descrizione del disservizio

Malfunzionamento n. 01 frigorifero

Motivi dell’emergenza

Operabilita laboratori

Data di comunicazione del disservizio e
persone interessate

04/05/2016

Primi interventi adottati

Verifica funzionamento personale AQP

Termini di consegna

Urgenza

Descrizione sintetica delle forniture e/o
servizi previsti e loro quantita

Sostituzione sonda

Denominazione della Ditta affidataria

Chemie s.r.l.

Motivi e criteri di scelta della Ditta

Ditta fornitrice della strumentazione CONRI

Costo preventivato dei lavori e/o servizi
richiesti

1.352,00 + IVA

Verifica della congruita dei prezzi
(indicare eventuale sconto)

Congrui

Estremi del documento tecnico-

economico di riferimento
({offerta/consuntivo della ditta)

Consuntivo ditta Chemie srl

Allegati

Vari
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Francesco Fiore
b ]

Da: Francesco Fiore <ffiore@aqgp.it>
Inviato: mercoledi 4 maggio 2016 14:57

A: Chemie Sas - Valenzano (Ba)
Oggetto: Richiesta intervento di Manutenzione

Si richiede Vs. intervento, procedura d’urgenza, su

Frigorifero Fiocchetti Labor Lux 700 matricola n°32120 (non
riesce a mantenere la temperatura nel range 2.2 - 7.8°C.) Sede
CIS Foggia



Francesco Fiore
L.

Da: Abis Pierpaolo <p.abis@aqgp.it>
Inviato: mercoledi 4 maggio 2016 12:24
A: 'Francesco Fiore'

Oggetto: I: interventi di riparazione
Priorita: Alta

Da: g.valentini.agp@gmail.com [mailto:g.valentini.agp@gmail.com] Per conto di Giuseppe Valentini
Inviato: mercoledi 4 maggio 2016 10:42

A: Pierpaolo Abis

Oggetto: Re: interventi di riparazione

Ok Pier Paolo
Procedi

Ciao

Pino Valentini

AQP SpA Direttore DOPRI dott.Giuseppe Valentini g.valentini@agp.it

11 04 Mag 2016 10:23, "Abis Pierpaolo" <p.abis@agqp.it> ha scritto:
Pino,

avremmo necessita di riparare un Frigorifero su Foggia per la conservazione dei campioni Depurazione e un
termostato per la Daphnia su Bari.

Trattandosi di interventi spot di limitata entita vorremmo gestirli come interventi in emergenza a causa dei tempi e
dell’'urgenza evidenziata dai colleghi.

Mi puoi autorizzare ad andare avanti in tale modalita.
Fammi sapere
Ciao

Pier Paolo

Da: Francesco Fiore [mailto:f.fiore@aqgp.it]
Inviato: mercoledi 4 maggio 2016 10:15

A: abis pier paolo

Oggetto: Richiesta interventi di riparazione
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